
Інструкція із застосування    Українська 

MiniDam (МініДам) 
засіб для захисту ясен силіконовий 

Опис виробу 
Виготовлений із силікону засіб для захисту ясен допомагає 
забезпечити відносно сухе середовище у проксимальній зоні між 
двома зубами та захистити ясна від впливу стоматологічних 
матеріалів. 

Показання 
- Забезпечення відносно сухого середовища за наявності повного 
зубного ряду, наприклад, під час використання Icon або 
композитних пломбувальних матеріалів. 

Протипоказання 
- Не підходить для створення повністю сухого середовища.  
- Не використовуйте, якщо є контактна алергія або алергія до 
одного з компонентів. 

Основні запобіжні заходи 
- Застосовується тільки у галузі стоматології. 
- Зберігайте у недоступному для дітей місці. 

Побічна дія 
Дотепер системних побічних дій не виявлено. В окремих випадках 
не можна виключати ймовірність виникнення підвищеної 
чутливості або контактної алергії до компонентів матеріалу. 

Вказівки із застосування 
Не допускайте пошкодження засобу для захисту ясен зубною 
ниткою та іншими матеріалами. Якщо засіб для захисту ясен 
пошкоджено, не користуйтеся ним. 

Рекомендований спосіб застосування 
1. Очистіть робочу зону. 
2. Якщо зуби розташовані дуже близько один до одного, розділіть 
їх клинцем. 
3. Спочатку розтягніть засіб для захисту ясен, трохи відтягнувши 
язички в сторони. 
4. Тримайте засіб для захисту ясен над ураженими зубами. 
Переконайтеся у тому, що язички направлені на робочу зону (мал. 
1). 

  

5. Помістіть засіб для захисту ясен на уражені зуби та відтягніть 
язички в сторони (мал. 2). 

  

6. Розмістіть засіб для захисту ясен так, щоб його міжзубні 
перемички були над міжзубними проміжками. 

Примітка. Середня міжзубна перемичка служить для захисту 
робочої зони (мал. 3: А). 

  

7. Натягніть засіб для захисту ясен на зуби у напрямку ясен, доки 
міжзубні перемички не потраплять у міжзубну зону (мал. 3). 
  

8. Відпустіть засіб для захисту ясен (мал. 4). 

  
9. Підігніть засіб для захисту ясен у ділянці пришийкової зони 
ізольованих зубів. 
10. Зігніть язички у пришийковій зоні (мал. 5). 

  
11. Видаліть розділові клинці, якщо треба. 
12. Переконайтеся у тому, що засіб для захисту ясен правильно 
встановлено, та поправте його у разі потреби (мал. 6).  

 

13. Якщо необхідно, можна вжити додаткових заходів, які 
допоможуть забезпечити сухе середовище (наприклад, 
застосувати ватні валики й аспірацію). 
14. Проведіть лікування. 
15. Зніміть засіб для захисту ясен і викиньте його. 

Утилізація 
Після використання утилізуйте цей засіб як побутові відходи. 

Умови зберігання та термін придатності 
- Зберігайте у сухому місці за кімнатної температури (15-25 °C/59-
77 °F). 
- Не застосовуйте після закінчення терміну придатності! 

Склад 
Силіконові еластомери, барвники, добавки.  
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