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Інструкція із застосування    Українська 
 
O-Bite (О-Байт)  
матеріал для реєстрації прикусу 
 
Опис матеріалу 
Матеріал для реєстрації прикусу з високою кінцевою твердістю, на 
основі А-силікону. 
 
Показання 
• реєстрація прикусу 
• матеріал для нанесення на прикусні виделки для застосування з 
лицьовими дугами 
• матеріал для виготовлення ключів, наприклад, для 
інтраоральних реєстратів положення різцевого штифта 
 
Протипоказання 
► Не застосовуйте матеріал, якщо є алергія до будь-якого з 
компонентів або контактна алергія, яка може траплятися у 
рідкісних випадках. 
 
Основні запобіжні заходи 
► Застосовується тільки у галузі стоматології! 
► Зберігайте в недоступному для дітей місці! 
 
Взаємодія 
► За будь-яких обставин не допускайте потрапляння на матеріал 
органічних розчинників і рідин, які містять розчинники, адже 
матеріал може набрякнути, та відбиток вийде неточним. 
► Не допускайте контакту з ретракційними розчинами, оскільки у 
деяких випадках через залишки ретракційних розчинів процес 
твердіння може зайняти більше часу. Видаліть ретракційні 
розчини за допомогою ретельного розпилення та промивання. 
► Не змішуйте матеріал з відбитковими матеріалами на основі 
силіконів конденсаційної полімеризації або поліефірів. 
► Не допускайте контакту відбиткового матеріалу з латексними 
рукавичками, оскільки це завадить процесу твердіння. 
Рекомендується користуватися рукавичками на основі 
полівінілхлориду або поліетилену. 
 
Використання картриджа Automix 

 
Вставте картридж 
1. Перемістіть фіксатор [мал. 1, A] на тильній частині диспенсера 
Automix угору і повністю відтягніть засувку [мал. 1, B]. 
2. Підніміть пластиковий фіксатор [мал. 1, С], вставте картридж і 
закріпіть його пластиковим фіксатором [мал. 1, С]. 
 
Примітка. Переконайтеся у тому, що виїмки на картриджі 
збігаються з виїмками на диспенсері Automix. 
 
Установіть змішувальну канюлю 
1. Зніміть ковпачок картриджа [мал. 1, D] або використану 
змішувальну канюлю, повернувши його/її на 90° проти 
годинникової стрілки. Потім викиньте ковпачок або використану 
канюлю. 
2. Закріпіть нову змішувальну канюлю [мал. 1, E]. 
 
Примітка. Для забезпечення оптимального результату 
змішування DMG рекомендує використовувати змішувальні 
канюлі, які можна придбати у DMG. У продажу також є додаткові 
набори всіх змішувальних канюль. 
 

Примітка. Переконайтеся у тому, що виїмки на змішувальній 
канюлі збігаються з виїмками на картриджі. 
 
3. Зафіксуйте змішувальну канюлю, повернувши її на 90° за 
годинниковою стрілкою. 
 
Нанесення матеріалу 
► Якщо ви вперше використовуєте картридж, видавіть кількість 
матеріалу розміром із горошину та викиньте її. 
► Натисніть на курок [мал. 1, F] диспенсера Automix, щоб 
матеріал змішався у змішувальній канюлі, та одразу після цього 
наносіть його. 
Примітка. Після нанесення матеріалу залиште використану 
змішувальну канюлю на картриджі замість ковпачка для захисту 
невикористаного матеріалу! 
 
Дістаньте картридж 
1. Перемістіть важіль [мал. 1, A] на тильній частині диспенсера 
Automix угору і повністю відтягніть засувку [мал. 1, В]. 
2. Підніміть пластмасовий фіксатор [мал. 1, С] і дістаньте 
картридж. 
 
Рекомендований спосіб застосування 
 
Створіть реєстрат прикусу 
1. Нанесіть матеріал для реєстрації прикусу безпосередньо на 
оклюзійні поверхні. Якщо необхідно, спочатку нанесіть його на 
відпрепаровані зони. 
 
Примітка. Зазвичай достатньо нанести матеріал на зуби верхньої 
або нижньої зубної дуги. У зоні фронтальних зубів рекомендується 
наносити матеріал на обидві зубні дуги. Шару матеріалу 
товщиною приблизно 5 мм має вистачити. 
 
2. Попросіть пацієнта зімкнути зуби у бажаному прикусі. 
3. За 1:30 хв. після цього обережно дістаньте готовий реєстрат 
прикусу з ротової порожнини. 
 
Обробіть реєстрат прикусу 
 
Примітка. Матеріал має високу кінцеву твердість, і його можна 
обробляти обертовим інструментом (наприклад, шліфувальною 
фрезою). Одразу після того, як дістанете реєстрат, зайвий 
матеріал можна обрізати скальпелем. 
 
1. Видаліть зайвий матеріал, який на відбитку виходить за межі 
жувальних поверхонь. 
2. Видаліть частини матеріалу, які потрапили в апроксимальні 
простори. 
 
Дезінфекція реєстрата прикусу 
► Для дезінфекції реєстрата прикусу використовуйте стандартні 
дезінфекційні засоби. 
 
Зберігання реєстрата прикусу 
Для зберігання не потрібні особливі умови. Реєстрат прикусу 
можна зберігати протягом тривалого часу. 
 
Дезінфекція диспенсера Automix 
Після дезінфекції диспенсер Automix можна використовувати 
повторно, але, якщо на ньому є помітні сліди зносу, його слід 
замінити. 
Дезінфекцію можна проводити дезінфекційними засобами для 
обробки методом занурення, які представлені на ринку. DMG 
рекомендує використовувати тільки ті дезінфекційні розчини, які є 
у списку Інституту ім. Роберта Коха. Диспенсер Automix можна 
також стерилізувати в автоклаві. 
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Технічні дані 

Загальний робочий час* < 0:30 хв. 

Рекомендований час перебування у 
ротовій порожнині 

> 1:30 хв. 

Твердість за шкалою Шор А (1 
година) 

> 93 

* Вказані часові інтервали є вірними, якщо температура у 
приміщенні становить 23 °C, а нормальна відносна вологість 
повітря дорівнює 50%. Ці часові інтервали будуть коротшими за 
вищої температури та довшими за нижчої. 
 
Умови зберігання і термін придатності 
► Зберігайте в сухому місці за кімнатної температури (15-25 
°С/59-77 °F). 
► Не зберігайте в холодильних або морозильних камерах. 
► Захищайте від впливу прямих сонячних променів. 
► Після нанесення матеріалу залиште використану канюлю на 
картриджі як ковпачок – для захисту невикористаного матеріалу. 
► Не застосовуйте після закінчення терміну придатності. 
Склад 
Вініл-полісилоксани, водень-полісилоксани, наповнювачі, 
барвники, добавки, платиновий каталізатор 
 
Форма випуску 

Набір 

2 картриджі по 50 мл пасти, 12 
змішувальних канюль Automix-
Tip 

REF 909765* 

 

Економний набір 

8 картриджів по 50 мл пасти, 50 
змішувальних канюль Automix-
Tip 

REF 909767* 

 

Допоміжні засоби 

50 змішувальних канюль 
Automix-Tip 

REF 909202* 

50 профільних канюль REF 909203* 

* Не продається на території США. 
 
Продається тільки на території США 

Набір 

4 картриджі по 50 мл пасти, 15 
змішувальних канюль Automix-Tip 

REF 999765 

 

Допоміжні засоби 

50 змішувальних канюль Automix-
Tip 

REF 909202 

 

Дата перегляду інструкції:  07/2020 

ДМГ Хеміш-Фармацойтіше Фабрік ГмбХ 
Елбгауштрассе 248, 22547 Гамбург, Німеччина 
тел. +49(0)40 84 006-0, www.dmg-dental.com 

 
 

Уповноважений представник в Україні: 
ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ" 
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031 
тел. +38-048-734-34-00 
e-mail: info@pharmaconsulting.com.ua 
www.pharmaconsulting.com.ua 

Офіційний дистриб'ютор в Україні: 
ТОВ «КРИСТАЛ ФАРМА» 
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031 
тел. +38-048-734-34-00 
e-mail: info@crystal.ua 
www.crystal-dental.com.ua 
 


